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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, IN SETTE LOTTI
BISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE DA DESTINARE A
DIVERSE STRUTTURE DELLA ASL DI CAGLIARI.

VERBALE DIl 22° e 23° SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

I’anno duemilaQUATTORDICL, i giorni VENTICINQUE det mese di FEBBRAIO e QUATTRO det mese di MARZO,
presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, via Pier della Francesca n. 1 — Selargius (CA), si & riunita in
seduta riservata, per procedere aila valutazione delle offerte tecniche relative al lotto 1, la Commissione di gara
nominata con deliberazione n. 1569 del 12.11.2012, cosi come modificata con successive deliberazioni nn. 539 del
27.03.2013 e 1854 del 18.10.2013, composia da:

Presidente Componente  Ing. Massimo Masia, Dirigente dell'Azienda e Responsabile defla Struttura Complessa
Patrimonio e Servizi Tecnic

Componente Dr. Stefano Marcia, Dirigente Responsabile della Struttura Complessa di Radiologia def
P.O. 88. Trinita, con elevate competenze nel campo della radiologia

Componente Ing. Giovanni Secci, ingegnere elettronico con compelenze nel campo dellingegneria
chnica, operante presso la S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Segretario Maria Teresa Ponti, funzionario del’Azienda

Si precisa, altresi, che alle sedute partecipa la sig.ra Maria Teresa Ponti, funzionario della stazione appallante, la
quale, come previsto dalla deliberazione di nomina sopra indicata, svolgerd le funzioni di segretario e, pertanto,
curera le operazioni di mera verbalizzazione della seduta della commissione e delle relative operazioni, senza con
cid partecipare alle valutazioni e decisioni del collegio.

La Commissione nel corse delle sedute riservate del venticingue febbraio e quattro marzo procede con i lavori di
verifica della corrispondenza delle caratteristiche e dei requisiti minimi dichiarati nell'offerta tecnica di cui al lotto 1,
con quetli previsti, a pena esclusione, nel Capitolato Tecnico.

5i da atto, che relativamente al lotto 1 risultano pervenute otto offerte.

Dall'esito dei lavori svolti dalla Commissione nel corso delle due sedute riservate, emerge la conformitd tecnica di sei
delle otto offerte sottoposte a detta verifica, come dettaglialamente descritto nel prospetto comparativo di tali
operazioni e rilevazioni, redatto su apposita tabella, che viene allegata at presente verbale sub A}, per formame parte
integrante.

In particolare, nella prima colonna vengono riportate e trascritte le specifiche tecniche e configurazioni minime a base
di offerta prescritte dal capitolato tecnico, mentre nella altre cotonne si riporia I'esito del confronto di rispondenza tra
tali specifiche poste dalla stazione appaltante e la corrispondente proposta tecnica offeria da ciascun concorrente,
con indicazione specifica della sezione dell'offerta tecnica del concorrente laddove la commissione ha potuto rilevare
la corrispondenza alle condizioni di cul al capitolato tecnico.

Per cio che concerne le due offerte per te quali & stata rilevata la non conformita tecnica, si precisa che le stesse
sono state presentate dagli operatori economici GE Medical Systems Italia S.p.A. e Carestream Health ltalia srl e che
la non conformitd & anch'essa dettagliatamente descritta nel prospetto comparativo allegato sub A.

La Commissione stabilisce, cosi, di dover procedere con I'esclusione dei due concorrenti succitati ed il Presidente da
mandato al segretario affinché proceda con l'invio delle relative comunicazioni.

Uitimate le sopraindicate operazion, il Presidente aggiorna i lavori della commissione.

IL PRESIDENTE/COMPONENTE

| COMPONENTI \W

. ing. Massimo Masia
Dr. Siefano Marcia 2@\%{/\ \D{’,q/\

DELIBERAZIONE 1L SEGRETARIO]

. 11 presente allegato & com-
HARIU .
IL DIRETTORE by 10 postodin® 2. fogli.

il Responsatife del Servizip Tecnico
(Ing. M sia)

H
i
i 1
i
i
i

77 SEY 7Bhra. Maria Teresa Ponti ’H(@W}g MPM



latto 1_Conformita-Punteggi.xls - Conformita

ALLEGATO

Sbg (A

Formtura n°2 sistemi radiclogict digitalls:PS PO Marino +'Radip o - | Carestreem + DRX | GE - Definium o .
X . : I - Mecall 8 3
. Garafteristiche tecnichemininie) pena ¢ asclusiosie Agﬁa‘DX 0 609 Evolution 6000 GMS - Palivix ltaiRay #ea amsung temens
1. -TA
1.1. Generatore ad alta frequenza ccntrollate da microprecessore St - Dacumento
1.2. Potenza non infericre a 80 kW oftarta caratieristiche | SI- Offerta 81 . OHerta Sl - Relazione
1.3. Range alta tensione al tubo da 40 a 150 kV - Si - scheda 2 . . Sl - Offerta 51 - Offerta . tecnica
. tecnica tecniche Tecnica . . Tecnica L
1.4, Corrente max superiore o uguale a 800mA, 406, 145-146 prodoetto pagg. 8-7 sua.dadais ana.2/3 Tecnica pag.143| Tecnica pag.2 pagg.1/2 descrittiva
1.5. Tempo minimo di espesizione non superiora a 1 msec #age. P gg.di 64 pagg. ’ pagg. 2{3
1.6. Disposlivo integrato per la misura del DAP
1.7, Esvosimatrg automaticg AEG per l'ottim|zzazione def baramels] esoositivi
2. STATIVO PORTATUBC PENSILE $1- Dacumenta 5| - Ralazisne
2.1, Stativo portatubo pensile con moviment! servoassistitl, ad ampla escursiona longitudinale e trasversala - offerta caratieristiche | $1.- Offerta &f - Gtfarta 3. Offerta
' s Sl - scheda 81 - Offerta tecnica
2.2. Possibllita dl ampia rotazions de tubo radiogeno sla lungo I'asse telescopico sia lungo I'asse orizzontale tecnica rodotto pasg. 719 tecnicha Tecnica Tacnlca Tecnica pag.2 Tecnlca descrittiva
2.3. Funzione d) auto posizisnamenio tubo-detettore In relazione alla procedura d'ssame pagg.147/154 P R pagg. pagg.da 15.a 38 pagg.3id pag.144/146 ’ paag.213 pagg. 314
2.4, Display con ampie possibllita di controlli di 64 )
3 SORGENTE RADIOGENA 81 - Documento Offerta .
s . . . Tecnica Sl - Relazione
3.1. Anodo rotante con velocita nen inferiore a 9000 rpm 8l - offerta caratteristiche :
. } \ . K X Sl - scheda R - Offerta 31 . Qfferta 5l - Offerta pagg.4/5 tecnica
3.2. Capacitd termica dell'anodo non inferiore a 600 kHU tecnica rodotto vag, 9 tecniche Teen ag.51Tecn 20,1460 Tecnica pag.d (2° fuoco deserittiva
3.3, Elevata Capacita termica del complesso radiogeno (Specificare) pagg.155/158 pre pag. pagg.da 38 a gcnica pag. ¢apag. pag. h .
. - Lo L N . dimensione pag. 5
3.4. Doppla macchia focale di dimensioni non superiori rispettivamente a 0,6 mm x 0,6 mm e 1,2mm x 1,2mm 41di 64 mmxdmm)
4, TAVOLO PORTAPAZIENTE 51 offerta ; S 'rc’t‘:’:r‘f";'_ec’;“’ S1.Offerta | ! Retazione
4.1 Tavelo portapaziente regolabile in altezza ¢on piano radiotrasparente tecni Sl - scheda cata e,lsh' ¢ Si - Offerta Si . Offarta Sl - Qffarta Tecnica tecnica
4.2 Cantroilo a pedaliera per I'altezza del tavelo EC:I;QZ 52 rrodotio pagg. 911 eznlize 43 Tecnica pag.5|Tecnica pag.147] Tecnica pag.3 260 415 descrittiva
4.3 Funzione di autocentratura pagg. . pagg‘d?sd a Pago. pag. &
5. TELERADIOGRAFQ A COLONNA ! 51 - Documento S| - Relazione
5.1. Possibilita di eseguire esami su pazienti barellati 5l - offerta Sl - scheda caratteristiche | Si-Qfferta 5! - Offerta s - Offerta 3l - Offerta tecnita
5.2, Ampia escursicne verticale tecnica ptodoito pagyg. techiche Tecnica Tecnica Tecnica pag.3 | Tecnica pag.s descrittiva
5.3. Detettore con ampio angolo dl inclinazione pagg.164/169 b3 pagg.da 43 a 44 pag.5/6 pag.147/149 pag. ' pag. 6
5.4. Possibilita di esecuzione df esami suila cofonna in toto e delle estremita inferiori, anche in ortostasi ! di 64 '
1
i NO -
1 . .
6 DETETTORI DIGITALI ! dimensione .
S . i pixel 200 & S| - Relazione
6.1. Detettori digitali alio stato solido Sl - offerta 3l - scheda Si - Offerta S| - Offerta S1. Offerta )
. Lo . ; winigapm - . . S| - Offerta ) tecnica
6.2. Dimensioni minime: 35 cm x 43 cm tecnica ptodotto pagg. Tecnica Tecnica . Tecnica o
. . L . H Documento Tecnica pag.5 descrittiva
6.3. Elevata risoluzione spaziale in acquisizione pagg. 170175 14127 - pagg.7 pag.147/149 pagn.5iG
. . . R caratteristiche pag. 8
6.4, Dimensione del pixel non superiore 180pum .
{ecniche pag.
55digd
7. CONSOLLE DT ACQUISIZIONE
7.1, Manitar LCD non inferlore a 18
;g g;:r:)srcizllﬁic?’:-c?gtrrzlrillﬁ::;%?l?aﬂ per generatore e detattore NO - capacita 51 . Offerta
ey, pre-progra ) NO - Capacita disco 73GB - Tecnica Sl - Relazione
7.4, Breve tempao di preview immagine 5l - offerta : S| - Qfferta 51 - Offerta .
leea 4 . \ . X disce 500GB - Documento \ . §1 - Offerta pagg.6/8 tecnica
7.5. Possibilita di collegamento a sistemi HIS/RIS/PACS in DICOM 3 tecnica : . Tecnica Tecnica . . .
. ' Co . scheda prodotte | caratteristiche Tecnica pag.4 | (non specifica descrittiva
7.6. Adesione {specificare) ai profiti di integrazione IHE pagg. 176/202 : . pagg.9i12 pag.150/151 .
PR T ., L . pag. 18 tecniche pag. profilii IHE pagg.10/11
7.7. Possibilita di archiviare immagini su supporto CD/DVD; sia in formate grezzo sia in DICOM &2 di 64 supportati]
7.8. Dimensione adeguata di memoria RAM (aimeno 4 GB} ’
7.9. Capacita disco per la memorizzazione delle immagini e dei dati grezzi di almeno 2 TB
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