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PROCEDURA APERTA per la fornitura in modalità service di sistemi diagnostici automatizzati, comprendenti 
strumentazione, reagenti, prodotti consumabili, per  L'ESECUZIONE DIAGNOSTICA DI EMOGASANALISI per 
tutte le varie strutture ospedaliere e territoriali della ASL N.8 di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Cagliari (Ospedale San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario di Monserrato)     
 
 
 
Aggiornamento del 26 set. 2008            
 
Nell’Allegato 1 – Descrizione della fornitura, la determinazione del lattato è stata cancellata dalla lista delle 
determinazioni opzionali implementabili ed è stata inserita tra i parametri che obbligatoriamente devono essere già 
presenti nel sistema analitico offerto. 
Per effetto di ciò, nel capitolato speciale, è stata aggiornata la tabella dei punteggi di qualità che, fermo restando il 
totale massimo di 45 punti, non prevede più il punteggio di 5 punti riferito al parametro lattato (adesso 
obbligatorio). Gli stessi sono stati distribuiti su alcuni dei restanti parametri oggetto di valutazione di qualità.                                                                    

 
 
Aggiornamento del 08 ott. 2008     
        
Nell’Allegato 1 – Descrizione della fornitura è stata inserita la determinazione della P02 tra i requisiti minimi 
tecnico-operativi descritti al punto 2 delle caratteristiche obbligatorie che il sistema analitico deve possedere; 
 
Nell’Allegato 1 – Descrizione della fornitura è stata apportata la seguente variazione al punto 3 delle 
caratteristiche obbligatorie che il sistema analitico deve possedere: la frase “durata media elettrodi 30 giorni e per i 
parametri metabolici almeno 90 giorni” è sostituita da “durata media elettrodi 30 giorni e per i parametri metabolici 
almeno ogni 30-90 giorni”. 
 
 
Aggiornamento del 15 ott. 2008     
 
la tassa sugli appalti all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della 
deliberazione del 24.01.2008, pubblicata nella G.U. n. 23 del 28.01.2008, deve essere corrisposta per il seguente 
importo: 

N° CIG Importo  Importo Gara iva esclusa  

02042242F9 € 70,,00 € 2.996.000,00 
 
A pag. 7 del disciplinare di gara, relativamente alla composizione dell’offerta tecnica, con riferimento a: 
2  -   PER I REAGENTI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO  Gli Operatori Economici 

concorrenti dovranno indicare, per i reagenti e per tutto  l'altro materiale di consumo necessario all'ese-

cuzione degli esami richiesti nel Capitolato Speciale:  

 il punto: 

� il nome commerciale del prodotto,  il relativo codice ed il  costo di ogni singolo componente 
(reagente, elettrodi, ecc) 

è sostituito come di seguito indicato: 
� il nome commerciale del prodotto,  il relativo codice;  


