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Al Responsabile

Servizio Acquisti
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OGGETTO: sostituzione sonda “Bladder Scanner PBSV4.17,

In riferimento allo strumento in oggetto , distribuito dalla ditta Medica, si chiede

Ia sostituzione della sonda.

La rottura risulta avveauta da rottura accidentale, non riconducibile a causalitda o

— T
persona; non pud pertanto essere riparata come rilevato dal tecnico della ditta fornitrice.

e

Si sottolinea 1'urgenza della richiesta, dal momento che nelle condizioni attual

Lo strumento non pud essere utilizzato.

Cordiali saluti
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