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g NGeaNERIA | Servizio di Gestione e Urager; e !
Manutenzione delle A e i
Apparecchiature Biomedicali AR : '
ASL 8 Cagliari PRIMA: ‘ !
Cagliari, 29 Aprile 2015 '
Prot. 034_15 ATI ACA
Spett.le
Azienda ASL 8 CAGLIARI
U.0.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Apparecchiature ;
Flettromedicali

c.a.: Dott. Giovannj Scarteddu
Fax:070/6093201

¢.a.:Ing, Giovanni Secci
OGGETTO: PROPOSTA DISMISSIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Con la presente, ai sensi delt‘articolo 2.3.1 del C.S.A, si segnala proposta di dismissione per la
seguente apparecchiatura:

. TIPOLOGIA | SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO
'INVENTARIO 110024504 [ INVENTARIO NP
'BIOMEDICALI . = — | AOB_ ,
. MODELLO {SPIROLAB 11

MATRICOLA { A230506666

'PRODUTTORE | MIR STRUMENTI

SEDE YISILI
'REPARTO POLIAMBULATORIO
UNITA’

NP = Non Presente / NA = non applicabile

'MOTIVAZIONI | Riferimento chiamata: 615031342
' 1 impossibilitd ripristino ali’'uso, come da comunicazione allegata
¢ apparecchic non idoneo alle necessita cliniche
X inadeguatezza tecneiogica, come da comunicazione allegata
;I isconvenienza tecnico — economica

In attesa di vostra comunicazione in relazione alia presente, porgiamo cordiah saluti.

Ing. Bster Mura

Unasd (e
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Ordie Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.615031342

Rotsel OdL nr.: 615031342 Data / Ora: 12/02/2015 11:32
g A\ssegnato a: Scotto Davide Tipo di Int.: CORRETTIVA
I Richiedente: REPARTO Telefono: 0782820366 FM:[ |
# Rich.Ente: NN Data/Ora Rich Ente :12/02/2015 11.30.00
Problema: BLOCCO DELLA STAMPA E DIFFICOLTA' INSERIMENTO DATI
PAZIENTE
Inventario N.: JJJFCIECIPEEREEM Tipologia: SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO
Produttore: MIR STRUMENTI Modello: SPIROLAB II
Matricola: A230506666 Sede: SAN GIUSEPPE CALASANZIO - ISILI
Reparto: POLIAMBULATORI MEDICINA DI BASE - PI Unita:AMBULATORIO MEDICINA DELLO

Estremi degli INTERVENTI

Dati di CHIUSURA _
Data / Ora: 27/04/2015

Firma:

Firma:

L'apparecchio funziona correttamente: r:
Tecnico: Scotto Davide
Accettazione: REPARTO

i

Personale non presente:

SOSTITUIRE SCHEDA MADRE E STAMPANTE POICHE' LA RIPARAZIONE RISULTA
ECCESSIVAMENTE ONEROSA SI PROPONE FUORI USO PER ANTIECONOMICITA'

Tecnico Descrizione Data/H Inizio Data/H Fine Codici Intervento
Scotto Davide Riscontrate batterie esauste. Richiesta ricambi. Eseguita fornitura muleto. 12/02/15 12:00 12/02/15 13:00 8000 8005 18008
Scotto Davide SI VERIFICA RIPARABILITA' DELLO STRUMENTO CON CASA MADRE, E' NECESSARIO 27/04/15 09:00 27/04/15 10:00 8010

Interventi Esterni

Note
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| B-ME€D,

Juooon: MEDICALL ¥

Cliente

B-MED di Piras Fabrizio

INGEGNERIA CLINICA SANTA LUCIA

(245376 -
-meth s wenw b-msga

BIA SUSERGREL T PREFRZMACEG Y

PREVENTIVO 172 DATA 27/04/12015
Pagamento BONIFICO BANCARIO GENERICO 1T79J0306917411100000006 144
Nois

Codice Descrizione wm.  Quantita Prezzo Sconti Iimporto Iva
fissu Costo figso per analis tecnica 1 30.00 30.00 22
GRS Intervento eerucs, collauds muiusn Mancdopera por + £0.00 2000 22

SN AZ3-051.6666
53055C Scheda madre senza display LCD e stampante 1 800,00 800.06 22
972304 Batteria {ricaricabna interna NivH} 1 110.00 110,00 22

Tee b

Sheitaighe -

Tetaie tva
Totaie € 1.257.82




BMED, _

\'l PRODOTTS MEDICALL

8 MED di Piras Fabrizio
Pramo Maggo, 1a
atmas Arborea {OR}
228 0245370 - Fax 1782701456
mad it - www.b-med it

T F BRSFRITMANRS

PREVENTIVO 171

Cliente

INGEGNERIA CLINICA SANTA LUCIA

DATA 271042015

Pagamente BONIFICO BANCARIO GENERICO IT79J0306%17411100000006144

Note
Codice Descrizione

31065

nero complete di software per PC winspiroPRO

Getaght IV
Gatiaght IVA

[EEN

T (VA

Foni o
BANTOMAT

11 presente allegato ¢ com-
posto din® _ 4j fogli.

I Responsabile del Servizio Tecnico

(Ing. Mq siWa )

Spirometro portatiie con dispiay grafico in Bianco e

w.an.  Quantita Prezzo Sconti impoarto iva
1 £.690,00 169000 22

Consegna

Bpese d 1ASpOro

Ipost

ALE MPON!

fotate iva [

Totate € 2.061,80




